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Instituto de Hidrologia,

I D EA Meteorologia y
Esludlos Amblanlulu

RESOLUCION N° G383 : l 1 ,J_U ' 2

“Por la cual se extiende el alcance de la acreditacion a la sociedad DAPHNIA LTDA., para producir

informacién cuantitativa, fisica y quimica, para los estudios o analisis ambientales requeridos per las
autoridades ambientales competentes”

LA DIRECTORA GENERAL (E) DEL INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM -

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el articulo 5 del Decreto 1600 de 1994, ¢l
numeral 8 del articulo 5 del Decreto 291 de 2004, la Resolucion N° 176 del 31 de octubre de 2003 proferida
por el Director General del IDEAM,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion No. 2833 del 23 de octubre de 2012, el IDEAM renovd y extendio el alcance de la
acreditacion para producir informacion cuantitativa fisica y quimica, para los estudios o anélisis ambientales
requeridos por las autoridades ambientales competentes, a la sociedad DAPHNIA LTDA., identificada con
NIT. 800.213.470-5, con domicilic en la Carrera 4 No. 57 - 08, ciudad de Bogota, D.C., para las siguientes
variables bajo los lineamientos de la norma NTC-ISC/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de
Laboratorios de Ensaye y Calibracion”, version 2005:

Matriz Agua:

Alcalinidad: Volumétrico, SM 2320 B

Acidez: Volumétrico, SM 2310 B

Amonio: Destilacién — Volumétrico, SM 4500-NH; B, C

Cloruros: Nitrato Mercirico, SM 4500-C C

Conductividad Eléctrica: Electrométrico, SM 2510 B

Color: Espectrofotometrico - Longitud de Onda Simple, SM 2120 C

Cromo Hexavalente: Colorimétrico, SM 3500-Cr B

DBOs: Incubacidn a 5 dias Modificado y Electrodo de Membrana, SM 5210 B Modificado, 4500 O-G

9. Detergentes: Surfactantes Anidnicos como SAAM, SM 5540 C

10. DQO: Reflujo Cerrado y Volumétrico, SM 5220 C

11. Dureza Total: Volumétrico - EDTA, SM 2340 C

12. Fenoles Totales: Destilacion - Extraccion con Cloroformo, SM 5530 B, C

13, Fenoles Totales: Destilacion - Fotométrico Directo, SM 5530 B, D

14. Fluorurg: Electrodo de lon Selectivo, SM 4500-F- C

15. Grasas y Aceites: Particion - Infrarrojo, SM 5520 C

16. Hidrocarburos Totales: Partician - Inframrojo, Hidrocarburos, SM 5520 F,C

17. Mercurio Total: Espectrofotometrta de Absorcidn Atémica — Vapor Frio, SM 3112B

18. Metales Totales {Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Niquel, Plomo, Potasio,
Sodio, Zinc]: Digestion HNOa-Peréxido de Hidrogeno / Espectrofotometria de Absorcién Atémica —
Llama Directa Aire-Acetileno, EPA 3050 B Modificado / SM 3111 8

19.Metales Totales [Aluminio, Berilio, Vanadio]: Digestion HNO;-Perbxido de Hidrogeno /
Espectrofotometria de Absorcion Atomica — Llama Directa Oxido Nitroso-Acetileno, EPA 3050 B
Modificado / SM 3111 D

20. Nitrogeno Totat Kjeldahl: Semi-Micro-Kjeldahl - Destilacién y Volumétrico, SM 4500-Noy C, 4500 NH; B,

21. Nitratos: Espectrofotometria Ultravioleta, SM 4500-NOy B

22 Nitritos: Colorimétrico, SM 4500-NO» B

23. Ortofosfatos: Acido Ascorbico, SM 4500-P E
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24 pH: Electrométrico, SM 4500-H+ B

25. S6lidos Totales: Gravimétrico - Secado a 103°C 105°C, SM 2540 B

26. Solidas Suspendidos Totales: Gravimétrico-Secado a 103 °C - 105°C, SM 2540 D

27.Sdlidos Disueltos Totales: Electrométrice, SM 2510 B

28. Sdlidos Sedimentables: Volumétrico — Cono imhoff, SM 2540 F

29. Sulfatos: Turbidimétrico, SM 4500-S042 E

30. Turbidez: Nefelométrico S.M. 2130 B

31.Toma de muestra de agua subterrdnea: pH {SM 4500-H* B), Oxigeno Disuelto {SM 4500-0 G),
Conductividad Eléctrica (SM 2510 B), Temperatura {SM 2550 B).

32.Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H- B), Conductividad
Eléctrica (SM 2510 B}, Temperatura (SM 2550 B), Sdlidos Sedimentables (SM 2540 F) y Oxigeno
Disuelto (SM 4500-O G).

33.Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H* B),
Conductividad Eléctrica (SM 2510 B}, Temperatura (SM 2550 B), Sélidos Sedimentables {SM 2540
F} y Oxigeno Disuelto (SM 4500-0 G).

34. Muestreo Integrado en un cuerpo lotico: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H- B),
Oxigeno Disuelto (SM 4500-O G), Conductividad Eléctrica (SM 2510B), Temperatura (SM 2550 B)

Matriz: Sedimentos

1. Muestreo de Sedimentos en Cuerpos Lénticos: Calidad de Agua. Muestreo. Parte 12. Guia para el
Muestreo de Sedimentos de Fondo, NTC-ISO 5667-12:1998-11-26.

Matriz: Suelos

1. Conductividad Eléctrica: Electrométrico, Métodos Analiticos del Laboraton'o de Suelos. IGAC, 5a.
Edicion, 1990

2. Infiltracion: Infiliracion de Carga Constante. Métodos Analiticos del Laboratono de Suelos, IGAC, 62
edicidn, 2006

3. Muestreo de Suelos: Gestion Ambiental. Suelo. Toma de muestras de suelo para determinar
contaminacion. NTC 3656:1994-11-23.

4. pH con H;0: Electrométrico, Métodos Analiticos del Laberatorio de Suelos. IGAC, 5a. Edicion, 1990

Matriz Biota:

1. Fitoplancton: Muestreo, Concentracién, Preparacion de Laminas y Técnica de Conteo. SM 10200 B, C,
C.F

2. Macroinvertebrados Acudticos: Muestreo, Procesamiento y Analisis, SM 10500 B, C. Rapid
Bicassessment Protocols For Use in Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic
Macroinvertebrates and Fish. Cap. 7, 2nd ed. EPA 841-B-95-002.

3. Macréfitas: Muestreo, Preparacién y Analisis, SM 10400 D

4, Peces: Muestreo y Analisis de Colecciones, SM 10600 C, D. Rapid Bioassessment Protocols for use in
Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 8, 2nd ed. EPA
841-B-99-002

5. Perifiton Algal: Muestreo y Analisis, SM 10300 B, C. Rapid Bioassessment Protecols For Use in
Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 6, 2nd ed. EPA
841-B-99-002.

6. Zooplancton: Muestreo, Concentracion, Preparacion de Laminas y Técnica de Conteo. SM 10200 B, C,
b,G
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Matriz Aire: Emisiones por fuentes fijas

1. Determinacién de Puntos Transversos para realizar Muestreo y Determinacién de Velocidad en
Fuentes Estacionarias: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1: Método 1

2. Determinacion del punto y velocidad de toma de muestras para fuentes fijas con ductos o
chimeneas pequeiias: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1; Método 1A

3. Muestreo para la determinacién de Velocidades y Flujos de Gases en Fuentes Estacionarias
empleando Tubo Pitot tipo S: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1; Método 2.

4. Determinacién de la velocidad y tasa de flujo volumétrico del gas en ductos o chimeneas
pequefias (Tubo Pitot Estandar): US EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1: Método 2C

5. Andlisis de gases para la determinacion del peso molecular base seca, US EPA e-CFR Titulo 4,
Parte 60, Apéndice A-2: Método 3.

6. Andlisis de Gases para la determinacién del Exceso de Aire o Factor de Correccion de Velocidad
de Emision: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-2. Método 3B.

7. Muestreo para Determinacién de Humedad en Chimenea; USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60,
Apéndice A-3. Método 4.

8. Muestreo y Andlisis para determinacion de Material Particulado: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60,
Apéndice A-3: Método 5.

9. Toma de Muestras y Andlisis de laboratorio para Determinacién de NOx , EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 60, Apéndice A-4: Método 7

10. Toma de Muestras y Anélisis de laboratorio para Determinacion de SO, SO; y neblinas de H;S0,,
EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-4; Método 8

11. Toma de Muestras y Determinacion de Monéxido de carbono CO analizador instrumental, EPA e-
CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-4: Método 10 — NDIR.

12.Toma de Muestras para Determinacion de Compuestos Qrganicos Gaseosos, EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 60, Apéndice A-6; Método 18

13. Toma de muestras de Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos Policlorados, EPA e-CFR
Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-7: Método 23

14.Toma de Muestra para la Determinacién de Compuestos Organicos Gaseosos Totales, ulilizando
Analizador de lonizacion por Llama - FIA, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-7: Método 25A

15.Toma de Muestras para Determinacién de Haluros de Hidrageno y Halégenos (Método Isocinética),
EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-8: Método 26A

16.Toma de Muestras para Determinacién de Metales, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-8:
Método 29

17.Toma de Muestras para la Determinacién de las Emisiones de Benzopireno y Dibenzoantraceno:
NIOSH 5515

Matriz Aire: Calidad de Aire

1. Toma de muestras y analisis para la Determinacion de Particulas Suspendidas Totales, Método EPA
e-CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice B: Alto Volumen.

2. Toma de muestras y analisis para la Determinacién de Material Particulado como PMy en la
Atmoésfera, Método EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice J: PMio.

3. Toma de muestras y analisis para determinacién de SO,, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50 apéndice A:
Pararrosanilina.

4. Toma de Muestra para determinacién de NO,: EPA No. EQN-1277-026 Arsenito de Sodio modificado
método 818 TEA.

5. Anilisis para determinacion de NO2: Método Colorimétrico, Griess Saltzman, *Resolucion No. 03194 del
29 de Marzo de 1983".

6. Determinacién medicion directa de Mondxido de Carbono equivalente método EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 50 apéndice C: Fotometria Infrarrojo No Dispersivo.

7. Determinacién por medicién directa de Ozono: método equivalente EPA EQOA-0880-047.
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8. Muestreo para la Determinacion de Compuestos Organicos Volatiles e Hidrocarburos: Muestreo
Activo en Tubos Absorbentes, Método EPA - TO - 17. !

9. Determinacion y Andlisis de Material Particulado como PM,s en la Atmésfera: Método EPA e-CFR
Titulo 40, Parte 53, Atenuacion de Rayos Beta, método EQPM-0798-122 Modificado.

10. Ruido Ambiental. Procedimiento de Medicion. Anexo 3. Resalucidn 627 de 2006 emitido nor ef ahora
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

11. Toma de Muestra para Determinacion de Particulas Microbiolégicas Viables: Impactador Viable y
Muestreador de Particulas Microbianas, TE-10-880.

12. Determinacion de la Composicion de Biogas y Tasas de Emisién de Contaminantes en Rellenos
Sanitarios Nuevos y Clausurados: U.S. Environmental Protection Agency Volumen |, 1995.

13. Determinacién y Andlisis de Material Particulado como PMy, en la Atmésfera: Método EPA e-CFR
Titulo 40, Parte 53, Atenuacién de Rayos Beta, método EQPM-0798-122 Modificado.

Que la acreditacion se otorgd por un periodo de tres (3) afos contados a partir de la notificacion de la
Resolucion N° 2833 del 23 de octubre de 2012, hecho que ocurmit el dia 30 de octubre de 2012,
estableciéndose como pericdo de vigencia de Ia acreditacion desde el 30 de octubre de 2012 hasta el 30 de
octubre de 2015.

Que mediante la Resolucibn N° 3260 del 28 de noviembre de 2012, el IDEAM resolvié el recurso de
reposicion interpuesto por la sociedad DAPHNIA LTDA., contra la Resolucion 2833 del 23 de octubre de
2012, en la cual se modific el articulo 1 de la Resolucion N° 2833 del 23 de octubre de 2012, el cual quedd
asi;

‘Renovar y extender el alcance de la acreditacion para producir informacion cuantitativa fisica y quimica, para
los estudios o analisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, a fa sociedad
DAPHNIA LTDA., identificada con NIT. 800.213.470-5, con domicilio en la Carrera 4 No. 57 - 08, ciudad de
Bogota, D.C., para las siguientes variables bajo los lineamientos de la norma NTC-ISO/AEC 17025 *Requisitos
Generales de Compelencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, versién 2005:

Matriz Agua:

Alcalinidad: Volumétrico, SM 2320 B

Acidez: Volumétrico, SM 2310 B

Armonio: Destitacion - Volumétrico, SM 4500-NH: B, C

Cloruros: Nitrato Mercurico, SM 4500-CF C

Conductividad Eléctrica: Electrométrico, SM 2510 B

Color: Espectrofotometrico - Longitud de Onda Simple, SM 2120 C

Cromo Hexavalente: Colorimétrico, SM 3500-Cr B

DBOs: Incubacion a 5 dias Modificado y Electrodo de Membrana, SM 5210 B Modificado, 4500 O-G
Detergentes: Surfaclantes Aniénicos como SAAM, SM 5540 C

1 O DQO: Reflujo Cerrado y Volumétrico, SM 5220 C

11. Dureza Total: Volumétrico - EDTA, SM 2340 C

12. Fenoles Totales: Destilacidn - Extraccién con Cloroformo, SM 5530 B, C

13. Fenoles Totales: Destilacion - Fotométrico Directo, SM 5530 B, D

14. Fluoruro: Electrodo de Ion Selectivo, SM 4500 F C

15. Grasas y Aceites: Particion - Infrarrojo, SM 5520 C

16. Hidrocarburos Totales: Particion - Infrarrojo, Hidrocarburos, SM 5520 F,C

17. Mercurio Total: Espectrofotometria de Abscrcion Atémica - Vapor Frio, SM 3112 B

18. Metales Totales [Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, Magnesio, Manganeso, Niquel, Plomo, Potasio,
Sodio, Zinc): Digestion HNO3-Perbxida de Hidrégeno / Espectrofotometria de Absorcion Atémica - Liama
Directa Aire-Acetileno, EPA 3050 B Modificado / SM 3111 B
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19. Metales Totales [Aluminio, Berilio, Vanadio]: Digestion HNOxPeroxido de Hidrégeno /
Espectrofotometria de Absorcion Atdmica - Liama Directa Oxido Nitroso-Acefileno, EPA 3050 B
Modificado / SM 3111 D

20. Nitrégeno Total Kjeldahl: Semi-Micro-Kjeldah! - Destitacion y Volumétrico, SM 4500-Noy C, 4500 NH,; B

21. Nitratos: Espectrofotometria Ultraviofeta, SM 4500-NOy B

22, Nitritos: Colorimétrico, SM 4500-NOy B

23. Ortofosfatos: Acido Ascérbico, SM 4500-P E

24. pH: Electrométrico, SM 4500-H* B

25. Sélidos Totales: Gravimétrico - Secado a 103°C - 105°C, SM 2540 B

26. Sélidos Suspendidos Totales: Gravimétrico-Secado a 103 °C - 105°C, SM 2540 D

27. Solidos Disueltos Totales: Electrométrico, SM 2510 B

28. Solidos Sedimentables: Volumétrico - Cono Imhoff, SM 2540 F

29. Sulfatos: Turbidimétrico, SM 4500-SO,2 E

30. Turbidez: Nefelométrico S.M. 2130 B

31.Toma de muestra de agua subterrénea: pH (SM 4500-H' B), Oxigeno Disuelto (SM 4500-O G),
Conductividad Eléctrica (SM 2510 B), Temperatura (SM 2550 B)

32. Toma de Muestra Simple: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H* B), Conductividad
Eléctrica (SM 2510 B}, Temperatura (SM 2550 B), Sélidos Sedimentables (SM 2540 F) y Oxigeno
Disuelto (SM 4500-0 G)

33.Toma de Muestra Compuesta: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H* Bj,
Conductividad Eléctrica (SM 2510 B), Temperatura (SM 2550 B), Sélidos Sedimentables (SM 2540 F)
y Oxigeno Disuelto (SM 4500-0 G)

34. Muestreo Integrado en un cuerpo lético: Variables medidas en campo: Caudal, pH (SM 4500-H: B),
Oxigeno Disuelto (SM 4500-O G), Conductividad Eléctrica (SM 25108), Temperatura (SM 2550 B)

Matriz Sedimentos:

1. Muestreo de Sedimentos en Cuerpos Lénticos: Calidad de Agua. Muestreo. Parte 12. Guia para el
Muestrec de Sedimentos de Fondo, NTC-ISO 5667-12:1998-11-26

Matriz Suelos:

1. Conductividad Eléctrica: Electrométrico, Métodos Analiticos del Laboratoric de Suelos. IGAC, 5a.
Edicion, 1990

2. Infiltracién: Infilfracion de Carga Constante. Métodos Analiticos del Laboratorio de Suelos, IGAC, 6°
edicion, 2006

3. Muestreo de Suelos: Gestion Ambiental. Suelo. Toma de muestras de suelo para determinar
contaminacion. NTC 3656;1994-11-23.

4. pH con H,0: Electrométrico, Métodos Analiticos def Laboratorio de Suelos. IGAC, 5a. Edicién, 1990

Matriz Biota:

1. Fitoplancton: Muestreo, Concentracién, Preparacion de Laminas y Técnica de Conteo. SM 10200 B, C,
D F

2. Macroinvertebrados Acuéticos: Muestreo, Procesamienfc y Analisis, SM 10500 B, C. Rapid
Bioassessment Profocols For Use in Streams and Wadeable Rivers; Periphyton, Benthic
Macroinvertebrates and Fish. Cap. 7, 2nd ed. EPA 841-B-99-002.

Macrafitas: Muestreo, Preparacion y Anélisis, SM 10400 D

Peces: Muestreo y Andlisis de Colecciones, SM 10600 C, D. Rapid Bioassessment Protocols for use in
Streams and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 8, 2nd ed. EPA
841-8-99-002
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5. Perifiton Algal: Muestreo y Anélisis, SM 10300 B, C. Rapid Bioassessment Protocols For Use in Streams
and Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates and Fish. Cap. 6, 2nd ed. EPA 841-B-99-
00z.

6. Zooplancton: Muestreo, Concentracion, Preparacion de Léminas y Técnica de Conteo. SM 10200 8 C,
D, G.

Matriz Aire - Emisiones por Fuentes Fijas:

1. Determinacién de Puntos Transversos para realizar Muestreo y Determinacién de Velocidad en
Fuentes Estacionarias: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1: Método 1

2. Deferminacién del punto y velocidad de toma de muestras para fuentes fijas con ductos o
chimeneas pequenas: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1: Método 1A

3. Muestreo para la determinacion de Velocidades y Fiujos de Gases en Fuentes Estacionarias
empleando Tubo Pitot tipo S: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1; Mélodo 2

4. Determinacién de la velocidad y tasa de flujo volumétrico del gas en ductos o chimeneas pequefias
(Tubo Pitot Estandar): US EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-1: Método 2C

5. Analisis de gases para la determinacion del peso molecular base seca, US EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 60, Apéndice A-2: Método 3

6. Anélisis de Gases para la determinacién del Exceso de Aire o Factor de Correccion de Velocidad
de Emision: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-2. Método 3B

7. Muestreo para Determinacion de Humedad en Chimenea: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice
A-3. Método 4

8. Muestreo y Anélisis para determinacion de Material Particulado: USEPA e-CFR Titulo 40, Parte 60,
Apéndice A-3: Método 5

9. Toma de Muestras y Analisis de laboratorio para Determinacion de NOx , EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 60, Apéndice A-4: Método 7

10. Toma de Muestras y Analisis de laboratorio para Determinacién de SO, SO; y neblinas de H,SO,,
EPA e-CFR Titulo 40, Parle 60, Apéndice A-4: Método 8

11. Toma de Muestras y Determinacién de Mondxido de carbono CO analizador instrumental, EPA e-
CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-4: Método 10 - NDIR.

12. Toma de Muestras para Determinacién de Compuestos Organicos Gaseosos, EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 60, Apéndice A-6: Método 18

13. Toma de muestras de Dibenzo-p-Dioxinas Policloradas y Dibenzofuranos Policlorados, EPA e-CFR
Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-7: Método 23

14. Toma de Muestra para la Determinacion de Compuestos Orginicos Gaseosos Totales, utilizando
Analizador de lonizacion por Liama - FIA, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-7: Método 25A.

15. Toma de Muestras para Determinacién de Haluros de Hidrégeno y Halégenos (Método Isocinético),
EPA o-CFR Tilulo 40, Parte 60, Apéndice A-8: Método 26A

16. Toma de Muestras para Determinacion de Metales, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 60, Apéndice A-8:
Método 29

17. Toma de Muestras para la Determinacion de las Emisiones de Benzopireno y Dibenzoantraceno:
NIOSH 5515

Matriz Aire - Calidad de Aire:

1. Toma de muestras y anélisis para la Determinacién de Particulas Suspendidas Totales, Método EPA
e-CFR Titwlo 40, Parte 50, Apéndice B: Alfo Volumen

2. Toma de muestras y analisis para la Determinacion de Material Particulado como PMy, en la
Atmosfera, Método EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50, Apéndice J: PMyo

3. Toma de muestras y anélisis para determinacién de S0, EPA e-CFR Titulo 40, Parte 50 apéndice A:
Pararrosanilina

4. Toma de Muestra para determinacién de NO,: EPA No. EQN-1277-026 Arsenito de Sodio modificado
método 818 TEA
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5. Anélisis para determinacion de NOy: Método Colorimétrico, Griess Saltzman, “Resclucion No. 03194 del
29 de Marzo de 1983"

6. Determinacion medicion directa de Monéxido de Carbono equivalente método EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 50 apéndice C: Fotometria Infrarrojo No Dispersivo

7. Determinacién de Ozono por medicion directa: Método EPA e-CFR Titulo 40, Parte 53, EQOA-0410-
190, Monifor de Ozono de haz simple

8. Muestreo para la Determinacién de Compuestos Organicos Volatiles e Hidrocarburos: Muestreo
Activo en Tubos Absorbentes, Método EPA - TO - 17

9. Determinacion de Material Particulado como PM,s en la atmésfera: Método EPA e-CFR Titulo 40,
Parte 53, EQPM-0308-170, Atenuacion de rayos Beta

10. Ruido Ambiental. Procedimiento de Medicion. Anexo 3. Resolucion 627 de 2006 emitido por el ahora
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibie

11. Toma de Muestra para Determinacion de Particulas Microbiolégicas Viables: Impactador Viable y
Muestreador de Particuias Microbianas, TE-10-880

12. Determinacién de la Composicién de Biogas y Tasas de Emisién de Contaminantes en Rellenos
Sanitarios Nuevos y Clausurados: U.S. Environmental Protection Agency Volumen I, 1995

13. Determinacién y Andlisis de Material Particulado como PMy, en la Atmésfera: Método EPA e-CFR
Titulo 40, Parte 53, Atenuacién de Rayos Beta, método EQPM-0798-122 Modificado

Que el articulo 4° de la Resolucion N° 176 del 31 de octubre de 2003, proferida por el Director General del
IDEAM, establece: *EXTENSION DEL ALCANCE DE LA ACREDITACION. Una vez obtenida la acreditacion,
si se desea acreditar parametros adicionales, el laboratorio deberd hacer una solicitud por escrito y enviar la
titima actualizacion del formulario de acreditacién y del Manual de Calidad, en caso de que la version remitida
al IDEAM inicialmente presente alguna modificacién. También deberé suministrar copia del método de ensayo
y datos de soporte acerca de la validacion del método. Dependiendo de la complejidad de la(s)
metodologia(s) analitica(s) evaluada(s}, el IDEAM comunicara por escrito si es necesario realizar auditoria in
sitv 0 no, y se informaran los coslos respectivos de evaluacion, los cuales deberdn ser cancelados en forma
previa a ésta, ya sea in situ 0 documental.

Si hay pruebas de evaluacion de desemperio disponibles para los nuevos parametros a acreditar, ef
faboratorio deberd aplicarias en fas fechas programadas por el Instituto, Tanto los resuitados de la auditoria
como los de las pruebas dg evaluacion de desemperio, seran revisados por el Cuempo Acreditador, vy se
recomendard si se extiende o no el alcance de la acreditacion ofergada. La vigencia de la acreditacion de los
nuevos parametros terminard en la misma fecha establecida para fa vigencia de fa acreditacion oforgada
inicialmente”.

Que, con fundamente en lo anterior, el dia 31 de marzo de 2013 segun la informacién remitida a la Oficina
Asesora Juridica por parte del Subdirector de Estudios Ambientales (e), la sociedad DAPHNIA LTDA.,
cumplié con todas las etapas y requisitos establecidos en la Resolucion precedentemente citada para la
extension del alcance la acreditacion en las variables solicitadas, de acuerdo con la informacion dispuesta por
el Grupo de Acreditacion.

Que, los documentos de la solicitud y el desarrollo del proceso de acreditacion de 1a sociedad DAPHNIA
LTDA., reposan en la dependencia del Grupo de Acreditacion de la Subdireccién de Estudios Ambientales del
IDEAM.

Que, por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1.- Extender ¢! alcance de la Acreditacion para producir informacion cuantitativa, fisica y quimica
para los estudios o analisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, a la
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sociedad DAPHNIA LTDA., identificada con NIT 800.213.470-5, con domicilio en la Carrera 4 N° 57-08, de ia
ciudad de Bogota, D.C., para las siguientes variables bajo los lineamientos de la norma NTC-ISG/IEC 17025
“Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibracion”, versién 2005

Matriz Agua:

Cloro Residual: DPD Colorimétrico, SM 4500-CI G

Cloro Residual: DPD Colorimétrico, SM 4500-Cl G Modificado

Fésforo Total: Digestién con Persulfato — Acido Ascorbico, SM 4500-P B, E

Metales Totales [Calcio, Cobalto]: Digestion HNO; - Peroxido de Hidrégeno / Espectrofotometria de
Absorcion Atémica - Llama Directa Aire-Acetileno, EPA 3050 B Modificado / SM 3111 B

5. Sulfuro: Yodométrico, SM 4500-S* F

==

ARTICULO 2.- La vigencia de la acreditacion de las variables extendidas mediante la presente Resolucion,
terminara en la misma fecha establecida para la vigencia de la acreditacién otorgada a la sociedad DAPHNIA
LTDA., mediante Resolucion N° 2833 del 23 de octubre de 2012, es decir, que la acreditacion culmina el dia
30 de octubre de 2015.

ARTICULO 3.- Notificar personalmente e! contenide de la presente Resolucion al Representante Legal o
apoderado de la sociedad DAPHNIA LTDA., haciéndole saber que contra este acto administrativo procede el
recurse de reposicion el cual debera interponer ante el Director General del IDEAM dentro de los cinco (5)
dias siguientes a la notificacion nofificacion de conformidad con lo dispuesto en los articulos 76 y ss de la Ley
1437 de 2011.

ARTICULO 4.- La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su notificacion.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

DadzenBogots, D.C,als 1 1 JUN 2013

il

A TERESA MARTINEZ GOM
Directora General (g)

N

Resohcion Extension de 2 Acreditacion
Froyect/Revist: JOPaNalozaDVGakvis W%\f Q"\
Revisdfaprobé: MCYhez, Dficing Asasora uridica A/-

Revisd: FMPinzon, Subdirecior de Estudios
RevishiAprobd: APortilo, Jefe Oficina Asesora Juridica

Radicado: 20132080053012 de 2015-05-02
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